
＜測定方法＞
○ルミテスターの使い方○

ルミテスターPD-30の操作パ
ネルの「POWER」キー（赤色）
を1回押します。
8秒のカウントダウン後、測定
可能状態になります。

「ルシパック」を「ルミテスター
PD-30」の測定部にセットしま

す。

蓋をします。

操作パネルの「ENTER」キー
（緑色）を押します。
10秒後に結果が表示されま

す。

測定時は、ルミテスターを立
てた状態で測定してください。
（注）寝かせた状態で測定すると正しく測
定できません。また、試薬が、漏れて故
障の原因となります。

測定終了後ルシパックをルミ
テスターから抜きます。

（抜き忘れると警告音が鳴り
ます。）
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＜測定方法＞
○ルシパックの使い方○

ルシパックを袋から取り出し
ます。
（ルシパックの袋は、測定開始約 20

分前に冷蔵庫から出し、常温に戻し
てからご使用ください。）

ルシパックの綿棒ホルダーを
抜き、綿球部分を水道水（も
しくは清浄な水）で濡らします。

検査対象のふき取りをおこな
います。ふき取り方法は、対
象によって決めていきます。

ルシパック綿棒部分を本体部
分に戻します。

注意：押し込む際、指の挟み
込みにご注意ください。

ふき取りサンプルと試薬を反
応させ、チューブの先に反応
液を落とすために、ルシパッ
クを数回振り下ろします。

ルシパック下部に試薬がた
まっていることを確認し、ルミ
テスターで測定します。
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＜測定方法＞

○検査対象物の拭取り方○

測定対象表面の
10cm×10cmの面を縦
方向横方向にまんべ
んなくふき取ります。

注意：

・綿球を回転させながら、綿球全体でむら無くふき取ってください。

・綿棒がしなるようにしっかりとふき取ってください。

・ふき取り面積が小さい場合は、それぞれどのようにふき取るか

決めておきます。



＜測定方法＞
○手指の拭取り方○

手のひらを横にふく

① ② ③

④ ⑤

手のひらを縦にふく 指の間をふく

指先、爪の間をふく 測定する

注意：
・綿棒が、しなるぐらいしっかりと
ふき取ってください。
・常に同じようにふき取りをおこなっ
てください。
・擦式アルコール消毒剤のアルコー
ル分が手指に残っていると正しい
測定ができませんので、完全にア
ルコールが乾いてからふき取りを
おこなってください。



検査箇所、基準値一覧
検査場所 基準値

まな板 200

スライサー（刃） 200

野菜ザル 200

給水栓 500

シンク 200

冷蔵庫取っ手 500

冷蔵庫内部 500

調理台 200

ドアノブ 500

従業員手指 2000

◎拭き取り方法は検査箇所の

特徴に合わせる。

◎器具備品の基準値目安

・ 平滑なもの 200RLU

・ 凹凸のあるもの、

キズのつきやすいもの 500RLU


